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Befestigen Sie den Sensor an dem dafür vorgesehenen 
Ort an den Befestigungsbohrungen, bevor Sie das Seil 
ausziehen oder bevor Sie das Seil am Messobjekt 
befestigen. 

 

Der Sensor kann mit Hilfe von 4 x M4 Gewinde-
bohrungen (max. Tiefe 5 mm) befestigt werden.  

Diese Bohrungen stehen alternativ an 2 Seiten des 
Gehäuses zur Verfügung, so dass 2 verschiedene 
Einbaupositionen möglich sind.  

 

Achtung: 

Das Lochblech der Varianten CX11, CX1X und CXX1 ist 
für eine Befestigung des Sensors nicht geeignet. 

 

Nach der Montage des Sensors kann das Seil vorsichtig 
aus dem Sensor gezogen und am Messobjekt befestigt 
werden. 

 

Achtung: 

Lassen Sie das Messseil während dem Herausziehen 
auf keinen Fall los und achten Sie darauf, dass das Seil 
während dem Befestigen weder gebogen, noch geknickt 
wird. 
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